
 

Setpoint : 120 kg/uur = 2.000 gr/min. 
 
Messwerte in gr toont de gemeten waarden van 30 metingen (1 meting na elke 60 seconden; 30 metingen in 30 minuten) 
 
Verteilung der Werte toont de “kromme van Gauss” of de “Gaussverdeling”.  
Hierin wordt gesteld dat in 68% van de situaties de afwijking binnen 1S zal zijn en in 95% van de situaties de afwijking binnen 2S. 
 
Op basis van de gemeten waarden blijkt na wiskundige berekening de standaardafwijking 4,1683 gr. of 0,2084% tov de beoogde 2.000 gr/min. 
De doseerconstante is in dit geval dan 0,2084 %@1S of 0,4169 %@2S. 
 
De som van de gemeten waarden is 59.992 gr., 8 gram minder dan de beoorgde 60.000 gr (120 kg/uur of 60 kg in 30 minuten) 
De doseerafwijking is in deze casus 0,013%. 


